

PowerPac HV电泳仪快速操作指南
PowerPac HV电泳仪电源提供恒定的电压、电流或功率，适合广泛的电泳需要，包括IEF和SDS-PAGE。并且还可提供使用Sequi-gen cell进行DNA测序所需的温度控制。
输出参数：
电压20-5000V从20.0到99.9V增幅为0.1V，从100到5000V增幅为1V
电流0.01-500mA从0.01到9.99mA增幅为0.01mA，从10到500mA增幅为0.01mA
功率0.1-400W从0.1到9.9W增幅为0.1W，从10到400W增幅在1W
输出可同时提供四组输出
一．电源连接
步骤过程描述
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二．不同模式下运行
1．在Manual模式下创建，编辑和运行
步骤过程描述
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2．创建，编辑和运行的基本方法
步骤过程描述
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