TC20 快速操作指南

TC20 自动细胞计数器只需简单的一步即可在 30 秒内计算出哺乳动物细胞的准确数量。一旦插入载玻片，TC20 细胞计数器即可快速提供细胞总数（无论是否采用台盼蓝染色），并通过台盼蓝染料评估细胞活性。TC20 自动细胞计数器可以计数直径为 6–50 微米、浓度范围为 5 x 104–1 x 107 个细胞/毫升的细胞。

一、样品制备
注意：不要用手触摸计数区域，污染光路；轻拿轻放，插入计数板前勿大力晃动计数板；插入细胞计数板时，应把计数板插到底部，并且同样避免暴力插板，防止过度操作导致细胞流动，从而造成细胞计数重复性差异。
1、制备无台盼蓝样品
吸取10μl细胞悬液加入到计数板外侧上样区的任意一侧。（图1）
2、制备带台盼蓝的样品
1）吸取10μl细胞悬液和10μl台盼蓝染液（1：1混合）。轻轻上下吸打10次以混匀细胞和染液。
2）吸取10μl混合后的溶液加到计数板的一侧。（图1）
注意：在5分钟内完成计数，因台盼蓝对细胞有毒害作用，若延长台盼蓝对细胞的作用时间，会影响实验的准确性。
二、计数
1、将计数板完全插入到底部，计数自动开始（图2）.如果计数板没有完全插入，仪器不能检测到计数板，不能开始计数。
2、TC20能自动检测计数板的存在，也能自动检测台盼蓝的存在。
注意：计数时，不要移除计数板或关闭仪器。
3、无台盼蓝的样品，TC20屏幕上显示的是每ml液体的总细胞数
4、有台盼蓝的样品，屏幕上显示每ml的总细胞数，每ml的活细胞数，活细胞的百分比（图3）
注意：如果细胞的数目高于或低于仪器的检测范围，当前屏幕上会出现“Value out of range”的字样。按向下箭头去选择View image（显示图像），然后按Enter。查看图像信息，确定样品需要稀释或浓缩。再重复计数。
5、一旦仪器计数完成，移除计数板。[image: ]
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三、更多分析选项
更多的分析选项用于当前计数屏幕。使用向上或向下箭头键，然后按Enter进入以下屏幕：Histogram/gating（直方图/门），Export image(图像输出)，Dilution calculator（稀释计算器），View image（显示图像）。
具体如下所示：
1、Histogram/Gating 直方图/门
直方图显示细胞的分布情况，显示当前计数的X轴上的直径范围以及Y轴上的细胞计数情况。若修改细胞直径范围，依照直方图下的仪器说明进行操作。
2、Export image图像输出
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)如果数据自动输出在Autosave/sample菜单下是禁用的，那么输出图像选项在更多的分析设置里。请确保优盘插入到USB的A口。
3、Dilution calculator稀释计算器
在稀释计数器里，当前数据结果作为起始浓度。当参数突出显示时，按上下键去改变数值，然后按Enter去确认选择。
4、View image图像显示
使用向上箭头键来放大图像，并检查细胞中的细节，使用向下箭头键缩小图像。
四、Gating Option门限设置
尽管大多数用户都会让细胞计数算法自动识别细胞和排除碎片，但是对于由多个细胞群体构成的复杂样品（例如原代细胞），用户可调整细胞大小门限来定义将要计数的相关群体。
[image: ]门限设置（图4）可以从Home界面进行设置，在计数多个复制品时，TC20 细胞计数器可保存细胞尺寸筛选的设置并将其应用于后续计数（在尺寸筛选设置窗口的“Use saved gates”（使用保存的尺寸）字段中选择 Yes（是））。
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1、禁用用户定义的门限设置
在该自动模式中，TC20计数器会自动识别细胞和排除碎片，而不需要用户输入信息。这种计数模式适合于永生细胞系或其他由类似大小的细胞构成的样品。
2、启用用户自定义门限
在这种用户自定义模式下，启用由用户定义的尺寸筛选功能后，将在每次计数开始显示一个直方图，用户可通过调整细胞尺寸筛选的位置来选择感兴趣的群体。只有指定范围内的对象才会被作为细胞进行分析；直径超出尺寸范围的对象将不在细胞计数之列。选择此计数模式用于宽范围尺寸的细胞如原代细胞。
image1.png
HELR

=
BERMEEEEAL I AR TC20 NS T 30 PHARERSE (RS
HEFHa- ) RSEEIEETE (R

Eﬁ") B




image2.png
Usar defined gates:  (CEnabled )

Use saved gates: Yes

magepreiew [ of )
Seve changes? (¥es) (o)

Press 4 ¥ 1o move (o nextsefing
Press Enter key o change options





image3.png
TC20™ Automated Gl Gourter.

Count vs Diamelet um)

0
4 10 16 22 28 34 40 46 B2 5B
Fiess & ¥ o move lower gate, Ente 0 select uppe gate

A PSEXMIR T SRS, Sl diseme

R TR EABEZ BN




